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FRESENTE

A continuacion, se presentan los resultados obtenidos para &l analisis cuantitativo para
los siguientes elamentos en una muestra de mercurio tridestilade: Cadmio, Plomo,
Arsénico y Mercurio. La cual se encuentra contenida en un frasco golero de plastico

OpEco

Resultados:
| Elemento % metal en la muestra |
Cadmio B | ND =]
' Plomo. N
| Arsénico ND
| Mercurio | 69,959 ]
NOTA: Se anexan curva de calibracion obtenida durante el analisis, lecturas

chtenidas v los calculos necasarios para llegar a la concentracion reportada
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st = concentracion de chequeo (dada por el fabricante y es caracteristica pars cada

elemento), en @l caso del Cadmio esta concentracion es de 1.0 ppb. Esta sulqclén S8
intarcala en el andlisis, si la concentracién obtenida s de £10% el analisis continua, en
caso contrario se procede a la recalibracion del equipo.












